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Protocolo del Oxígeno
Disuelto (OD)

Propósito
Medir la cantidad de oxígeno disuelto de la
muestra de agua

Visión General
El oxígeno disuelto está estrechamente
relacionado con la supervivencia de plantas y
animales en  todos los cuerpos de agua. Se ve
afectado tanto por los procesos naturales como
por las actividades humanas.

Tiempo
15 minutos para la calibración

15  minutos en el campo

Nivel
Intermedio y Avanzados

Frecuencia
Semanalmente

Calibración

Conceptos Claves
Oxígeno disuelto
Comparación con un valor estándar
Exactitud, Precisión

Destrezas
Utilización apropiada del juego para

realizar las pruebas del oxígeno
disuelto

Registro de información

Materiales y Herramientas
Juego para la prueba del Oxígeno Disuelto

(Ver Juego de Herramientas)
Nota para su seguridad: Este juego
contiene químicos de uso delicado

Agua destilada
Una botella de 250 ml de polietileno con

cubierta superior
Termómetro
Hojas de Trabajo de Datos
Guantes de látex/ gafas de protección

Preparación
Practique la  preparación y conservación de
muestras que consta en este protocolo.

Llevar los instrumentos y materiales al Sitio
de Estudio de Hidrología

Prerequisitos
Ninguno

Calibración y Control de Calidad
La calibración debe llevarse a cabo cada seis meses
para verificar su técnica y la integridad de sus
químicos.

1. Enjuague una botella de 250 ml dos veces
con agua destilada.  Mida 100 ml de esta
agua con un cilindro graduado.

2. Vierta esta agua dentro de la botella de
250 ml. Tápela fuertemente y agítela con
fuerza durante 5 minutos.

3. Destape la botella y  tome la temperatura
del agua.  Asegúrese de que la punta del
termómetro no toque el fondo ni los
lados de la botella.  Espere 1 minuto
antes de leer la temperatura.

4. Registre la temperatura en la Hoja de

Trabajo de Datos de la Investigación de
Hidrología.

5. Siga las instrucciones para medir el
oxígeno disuelto.

En la hoja de datos, registre el valor como mg/l
OD para el estándar de agua destilada. El valor
mg/l OD encontrado, utilizando el resultado tras
haber agitado la botella de agua, (y, por tanto,
saturada de oxígeno) debe estar dentro de 0,4 mg/
l del valor esperado para una muestra de agua
destilada agitada (y por lo tanto saturada de
oxígeno). Para averiguar el valor esperado de una
muestra de agua destilada con OD saturado:

1. Revise la temperatura de su estándar en la
Tabla HI-P-1.

2. Revise la solubilidad correspondiente de
oxígeno (mg/l) y regístrela en la Hoja de
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Tabla HI-P-1:  Solubilidad del Oxígeno en el Agua Expuesta al Aire a 750 mm Hg de presión

0 6.41 61 9.9 23 3.7

1 2.41 71 7.9 33 2.7

2 8.31 81 5.9 43 1.7

3 5.31 91 3.9 53 0.7

4 1.31 02 1.9 63 8.6

5 8.21 12 9.8 73 7.6

6 5.21 22 7.8 83 6.6

7 1.21 32 6.8 93 5.6

8 9.11 42 4.8 04 4.6

9 6.11 52 3.8 14 3.6

01 3.11 62 1.8 24 2.6

11 0.11 72 0.8 34 1.6

21 8.01 82 8.7 44 0.6

31 5.01 92 7.7 54 9.5

41 3.01 03 6.7 64 8.5

51 1.01 13 4.7 74 7.5

Temp Solubilidad Temp Solubilidad Temp Solubilidad

° C mg/l ° C mg/l ° C mg/l
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Trabajo de Datos de Calibración. Ejemplo:
una temperatura estándar de 22 °C tiene
una solubilidad correspondiente de 8,7
mg/l.

3. Mire el Valor de Calibración de la Tabla
HI-P-2 que corresponde a su elevación en
metros y regístrelo en su Hoja de Trabajo
de Datos de Calibración.
Ejemplo: Una elevación de 1.544 metros
tiene un valor de  calibración de
saturación correspondiente a 0,83.

4. Multiplique la solubilidad del oxígeno
encontrado en el paso 2 por la calibración
del paso 3.  Ejemplo: A una altura de
1.544 metros y a una temperatura de 22
°C, multiplique (8,74 mg/l) x (0,83) =
7,25.

5. Este valor (7,25 en el ejemplo) es su valor
“esperado” correspondiente al estándar de
agua destilada agitada.

6. Compare este valor con el del OD que
encontró al medir el estándar del agua
destilada agitada.  Si este valor no está
dentro de los 0,4 mg/l, (juego La Matte) o
1 mg/l (juego Hach),  pruebe a realizar la
medición nuevamente en el agua
destilada. Si aún sigue fuera del margen,
pero es menor a 1 mg/l, registre el valor
de OD en la hoja de datos sobre el trabajo
de calibración.

7. Si al final obtiene una diferencia mayor de
1 mg/l, envíe el valor obtenido y sustituya
los químicos del juego para pruebas antes
de realizar más mediciones. Vuelva a
calibrarlo cuando tenga químicos frescos.

Cómo Medir el Oxígeno Disuelto
Procedimiento para la Toma de Muestras

1. Enjuague el frasco para las muestras y sus
manos con el agua de la muestra por tres
veces.  Enjuague el frasco tres veces con
agua destilada.

2. Vuelva a tapar el frasco.
3. Sumerja el frasco en el agua de la muestra

y destápelo.  Deje que el contenedor se
llene.

4. Tape el frasco para dejar salir las burbujas
de aire.

5. Mientras el frasco esté hundido, vuélvalo a
tapar.  Retire el frasco tapado del agua.

6. Revise para asegurarse de que no hay
burbujas en el frasco.  Si las encuentra,
repita todo el procedimiento.

Conservación de la Muestra y Procedimiento
para Medirla

1. Utilice un juego de medir el oxígeno disuelto
que cumpla con las especificaciones del
Juego de Herramientas de la Guía del
Maestro del Programa GLOBE. Siga las
instrucciones con atención. Si utiliza una
cuchara para medir los químicos en polvo,
no deje que ésta entre en contacto con el
líquido.

2. Registre los valores de los grupos de
estudiantes en la Hoja de Trabajo de Datos
de la Investigación de Hidrología.

3. Calcule el promedio de los valores de OD
medidos por los grupos de estudiantes.  Si
los valores están dentro de 1 mg/l del
promedio, envíelos al Servidor de Datos del
Estudiante GLOBE. Si no es así, repita la
medición.

4. Vierta todos los líquidos en una botella para
desechos.

Los juegos para pruebas de OD incluyen dos
partes:  conservación de la muestra
(estabilización) y prueba de la muestra. La parte
de conservación implica la adición a la muestra
de un químico que se precipita en presencia de
oxígeno disuelto, seguida de la adición otro
químico que produce una solución coloreada. La
parte para pruebas implica la adición de gotas de
una solución que se dosifica hasta que el color
desaparezca. El valor de OD se calcula a partir
del volumen de solución dosificada que se ha
añadido.
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Tabla HI-P-2:  Valores de Calibración de Distintas Presiones y Alturas Atmosféricas

gHmm aPk m
noitarbilaC

%eulav

867 3.201 48- 10.1

067 3.101 0 00.1

257 3.001 58 99.0

547 3.99 071 89.0

787 8.89 652 79.0

037 3.79 343 69.0

227 3.69 134 59.0

417 2.59 915 49.0

707 2.49 806 39.0

996 2.39 896 29.0

296 2.29 987 19.0

486 2.19 088 09.0

676 2.09 279 98.0

966 2.98 6601 88.0

166 2.88 0611 78.0

456 1.78 4521 68.0

646 1.68 0531 58.0

836 1.58 7441 48.0

Presión
mm Hg

Presión
kPa

elevación
m

valor de
calibración % gHmm aPk m

noitarbilaC
%eulav

136 1.48 4451 38.0

326 1.38 3461 28.0

616 1.28 3471 18.0

806 1.18 3481 08.0

006 0.08 5491 97.0

395 0.97 7402 87.0

585 0.87 1512 77.0

875 0.77 6522 67.0

075 0.67 2632 57.0

265 0.57 9642 47.0

555 0.47 7752 37.0

745 0.37 7862 27.0

045 9.17 7972 17.0

235 9.07 9092 07.0

425 9.96 3023 96.0

715 9.86 7313 86.0

905 9.76 3523 76.0

205 9.66 1733 66.0

Presión
kPa

Presión
mm Hg

elevación
m

valor de
calibración %


